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根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购盆底肌训练仪1台，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YEG2021003
二、采购项目名称：大冶市人民医院询价采购盆底肌训练仪（二次）

三、项目内容及预算：
	序号
	项目名称
	采购数量
	预计金额（元）
	备注

	1
	盆底肌训练仪
	1台
	6万
	质保≥2年


四、供应商资格要求：
1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

    2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。
3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。
4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

五、询价文件的获取: 本项目无报名环节，凡有意参加询价者请登录大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏免费下载本项目询价文件。
六、询价响应文件送达：大冶市人民医院医学工程办办公室（行政楼203室）
1、 询价响应文件递交的截止时间为2021年7月9日下午15：00（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室（行政楼203室）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介 

本次询价公告大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏发布。

八、联系方式
采购人：大冶市人民医院          联系人： 罗女士、冯女士                

电话  ：0714-8765906     联系地址：大冶市新冶大道5号（行政楼203室）       

大冶市人民医院           

2021年7月5日

第二章  采购项目要求
一、采购项目要求： 

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。
3、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、
如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。
5、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

 6、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。
7、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。
②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。
③按时按量供货，无延期供货行为发生。
④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。
⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠

二、询价响应文件的份数、封装和递交

8、 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

10、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11、询价结果

询价小组在符合询价要求的情况下按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

11.1响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

三、确定成交供应商办法

12、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

13、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

五、付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同款85%，若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

               第三章采购技术参数及要求

硬件参数：

4个EMG / STIM / EMG-STIM物理通道，各通道相互独立。

AD采样率：8192Hz。

采样位数：16位。

通频带：20Hz～500Hz (-3dB)。

最小分辨率：≤2μV(r.m.s)

系统噪声：≤1μV(r.m.s)

差模输入阻抗：大于5MΩ

共模抑制比：大于100dB

刺激电流强度：0～100mA。

10、电刺激脉冲宽度：20～1000μs。 

11、电刺激脉冲频率：2～250Hz。

12、电刺激上升/下降时间：0s～20s。

13、主机可接地线，去除电磁干扰。

14、便携式电容触摸屏，屏幕尺寸10.1英寸。
15、操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。
16、内置电池+外接电源，电池容量5000mAh，双供电模式，满足不同临床应用需求。
软件参数：
各通道独立控制，可任意选择开启的通道。
支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。
具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。
评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号采集全屏显示的自由切换。
设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。
具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有不同体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。
具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。
可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。
电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。 
多种产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。
产后康复方案具有电极片粘贴示意图。
所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。

系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。
系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。
自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。
